Detalhe Equipamento 


Nomenclatura Item 
Vídeo Laringoscópio 10907 
Sinônimos 


Vídeo Laringoscópio 


Classificação 


Médico Assistencial 


Definição e Aplicação 


Laringoscópio específico com câmera e luz acoplada. 


A Especificação Sugerida não é de uso obrigatório, podendo o proponente alterar conforme sua necessidade, exceto para os itens de informática e unidades móveis. 


Ver Especificação Sugerida 1 A 


Preço Sugerido 


R$ 22.525,00 


*Videolaringoscópio Portátil com visualização das imagens por tecnologia digital, com fonte de luz de LED de alta intensidade. Deve acompanhar 01 câmera com tela de no mínimo de 
2,5 polegadas com display colorido em alta integrada ao corpo do laringoscópio, passível de ser submetida a processos de desinfecção/ esterilização. Energia fornecida através de 
bateria ou pilha, com autonomia de no mínimo 60 minutos. Acessórios: 2 jogos de lâminas descartáveis com 50 unidades cada, tamanho a ser definido pela entidade solicitante, com 
acomodação ou guia para o tubo endotraqueal para intubação de adultos e maleta para transporte. 


Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas A 


Descrever o tamanho e características da câmera de vídeo para a visualização da 
imagem. Definir a fonte de alimentação e autonomia de funcionamento. Definir as 
principais características técnicas das lâminas como tamanho e se é reutilizável ou 
descartável e quantidades necessárias. 


*Para este item a câmera deve ser obrigatoriamente INTEGRADA ao conjunto cabo- 
bateria-lâmina. 


- NÃO É PERMITIDA A CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA COM PROCESSADORA, 
TUBOS ÓPTICOS, etc. 


Ambientes v 


Programa Estratégico / Componente v 
Empresa Participante do PROCOT Página na Internet Telefone 
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA http://www.medtronicbrasil.com. br (11)21876200 
VAD MEDICAL COMÉRCIO LTDA http://CELMAT.COM.BR (11)50127416 


O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As 
empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da 
Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de 
homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos. 


Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: procot(dsaude.gov.br 


